Rengøringsvejledning:

CareWave lejringspuder
Hovedregel: Produkterne tåler alle rengørings- og desinfektionsmidler, dog ikke klorholdige.

Almindelig rengøring: CareWave puderne aftørres med almindeligt sæbevand/rengøringsmiddel. 

Puderne må ikke nedsænkes i vand.

Ved mistanke om infektionsrisiko: Produkterne desinficeres med hospitalssprit, Virkon, Rodalon eller andre kvaternære ammoniumbaser. Puderne tåler således alle almindeligt anvendte desinfektionsmidler, dog ikke klorholdige. Jodholdige midler bør undgås, idet de kan misfarve betrækket.

Hvis maskinvask er et krav: Puderne tåler ikke maskinvask, men betræk kan købes separat i bomuld eller polyurethan (samme materiale som puderne) som kan vaskes ved 90(. 

Hvis der ikke må være syninger: på de produkter I bruger (eks. visse OP afsnit), så kan flere af puderne leveres svejsede. Visse faconer af puder kan pt. ikke svejses.

De svejsede puder er bestillingsvare, så leveringstid kan være fra 3-4 uger
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